
Hætte Resultatvindue

KontrolvindueFarveændringsspids

VIGTIGT: Følg anvisningen,
og sænk spidsen som vist

Du kan måske se en linje i kontrolvinduet ret hurtigt, men du skal
VENTE 3 HELE MINUTTER, før du aflæser resultatet.
Se "Testfejl", hvis der ikke vises nogen blå linjer.

3
minutter

HVIS DU SER TO LINJER, ER DU GRAVID. DET ER LIGEGYLDIGT, HVOR SVAGE ELLER KRAFTIGE
LINJERNE ER.
Dit resultat er kun gyldigt, hvis der er en blå linje i kontrolvinduet. Se "Testfejl", hvis det ikke er tilfældet.
VIGTIGT! Aflæs dit resultat inden for 10 minutter efter gennemførelse af en test. Ignorer eventuelle ændringer
efter dette tidspunkt.

Billede A Billede B Billede C
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Gravid – hvis dit resultat er Gravid, skal du kontakte din læge. Ikke gravid
(se spørgsmål 2).

Se spørgsmål 6, hvis du er usikker på dit resultat.

DANSK

Tag testen
Tag prøvepinden ud af folien, tag hætten af, og brug den med det samme.
Placer farveændringsspidsen:

VIGTIGT: Farveændringsspidsen skifter straks farve til lyserød som tegn på, at urinen
absorberes. Begynd at tage tid, så snart du ser, at farveændringsspidsen bliver lyserød.
Sæt hætten tilbage på plads, og læg prøvepinden plant. Se "Testfejl", hvis spidsen ikke bliver
helt lyserød.
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Til selvtest. Læs denne brugsanvisning nøje igennem,
inden du gennemfører testen.
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Farveændringsspidsen bliver ikke helt lyserød.
Du har muligvis ikke anvendt nok urin. Du kan dog være sikker på, at
testen har virket, hvis kontrollinjen vises inden for 10 minutter efter test.
Der vises ingen blå linje i kontrolvinduet inden for 10 minutter efter test.
Testen har ikke virket, muligvis fordi der blev brugt for meget eller for
lidt urin.
Prøv igen med en ny test, og følg instruktionerne nøje.
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Spørgsmål og svar

Testfejl

Mit resultat er Gravid. Hvad skal jeg gøre?
Kontakt din læge, der kan rådgive dig om, hvad du nu
bør gøre.
Det er muligt at få et positivt resultat og senere finde ud af,
at man ikke længere er gravid (se spørgsmål 7).
Mit resultat er Ikke gravid. Hvad betyder det?
Du er muligvis ikke gravid, eller niveauet af graviditetshormon
er muligvis ikke højt nok til at blive opdaget endnu.
Foretag testen igen om tre dage. Hvis denne test viser et
"Ikke gravid"-resultat, og din menstruation er forsinket,
skal du kontakte din læge.
Hvor tidligt kan jeg teste?
Denne test kan bruges fra 6 dage før din udeblevne
menstruation (5 dage før du forventer din menstruation).
Men da hormonniveauer varierer fra kvinde til kvinde, og de i
begyndelsen af graviditeten kan være meget lave, kan du
være gravid, men stadig få et negativt resultat. Diagrammet
nedenfor viser procentdelen af graviditeter, der blev påvist i
laboratorietest med tidlige graviditetsurinprøver:

Hvordan fungerer Clearblue?
Testen påviser graviditetshormon hCG (humant
choriongonadotropin) i urin. Testfølsomhed er 10 mIU/ml.
Clearblue er mere end 99 % præcis i laboratorietests fra din
forventede første menstruationsdag.
Kan medicin eller sygdomme påvirke resultatet?
Hvis du tager medicin, skal du altid læse producentens
vejledning, før du tager en test.
Medicin, som indeholder hCG, og visse sjældne sygdomme
kan forårsage falsk-positive resultater. Graviditet uden for
livmoderen eller nylig graviditet kan give misvisende
resultater, også selv om graviditeten ikke varer helt til termin.
Hvis du er i eller på vej i overgangsalderen, kan resultatet
fejlagtigt blive "Gravid", selvom du ikke er gravid.
Testen bør IKKE blive påvirket af hormonterapier,
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der indeholder clomifencitrat, smertestillende medicin,
alkohol, antibiotika eller p-piller. Hvis du får uventede
resultater, bør du kontakte din læge.
Hvad hvis jeg er usikker på mit resultat?
Hvis du ser to blå streger inden for 10 minutter efter test,
er du gravid. Det har ingen betydning, hvor svage eller
kraftige stregerne er.
Gravid-resultater

Billede A Dette er mest almindeligt ved test før din
forventede menstruation, hvor dine hCG-niveauer kan
være relativt lave.
Billede B Du ser muligvis dette, hvis du tager en test
omtrent den dag, du forventer din menstruation, da
hCG-niveauerne kan være relativt lave.
Billede C Du ser muligvis dette, hvis du tager en test
mere end et par dage efter din udeblevne
menstruation, da hCG-niveauerne er højere.

Hvis du stadig er i tvivl om dit resultat, bør du vente mindst
3 dage, inden du tester igen, og sørge for at følge
vejledningen nøje.
Jeg fik tidligere resultatet Gravid, men jeg har taget
testen igen og fået et negativt resultat, eller min
menstruation er startet. Hvad betyder det?
Det er muligt at få et positivt resultat og senere finde ud af,
at man ikke længere er gravid. Det kaldes en "spontan
abort". Det er ikke ualmindeligt og sker ved omkring 1 ud af
4 graviditeter. De fleste kvinder kan få en sund graviditet
efterfølgende.
Er der noget, jeg skal gøre, hvis jeg planlægger at blive
gravid?
Det er en god idé at tale med din læge, før du forsøger at
blive gravid. Mange læger tilråder, at det kan være gavnligt
at tage folinsyre eller vitamintilskud for gravide, undgå
alkohol, holde op med at ryge og forsøge at opretholde en
sund vægt. Du kan også overveje at bruge en
ægløsningstest til at identificere dine mest frugtbare dage.
Clearblue har et udvalg, der kan hjælpe med at maksimere
dine chancer for at blive gravid.

www.clearblue.com
Produktrådgivningen er åben alle hverdage mellem kl. 9.00-12.00.
Din samtale vil blive besvaret på engelsk, og om nødvendigt via en
oversætter.
80 88 60 29 Gratis opkald. Alle opkald bliver optaget og kan
monitoreres mhp. kvalitetsformål. Venligst hav produktet og
emballagen, inklusive eventuelle folieposer, ved dig, når du ringer.
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179 % af gravid-resultater kan påvises 6 dage før udebleven
menstruation (5 dage, før du forventer din menstruation).

0123

Vejledningen til Clearblue Ultra Tidligt med "CB14" trykt på
indpakningen. Til selvtest derhjemme. Kun til brug ved
in vitro-diagnosticering. Ikke til indvendig brug. Må ikke
genbruges. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved
2 °C-30 °C. Hvis den opbevares køligt, skal du lade den nå
stuetemperatur i 30 minutter, inden testen udføres. Må ikke
bruges, hvis foliepakken er beskadiget. Må ikke bruges efter
holdbarhedsdatoen. Bortskaf med almindeligt
husholdningsa�ald. Skil ikke enheden ad. Indeholder små dele.
Spis ikke nogen del af denne enhed.

Hvis du ved en fejltagelse sluger en del, skal du søge læge. Indberet
enhver skade forårsaget af brugen af dette produkt til Clearblue.


